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Fleisch -type pneumotachogra ph の高気圧下における直線性， 過渡特性をしらべた。すなわち，椋
準用 (51jsec) 小流量用 (1ljsec) の 2 種の気流抵抗管について， 1 , 2 , 3 ，および 4 絶対気圧(以




が lATA で 10.9 士0.72 (cjsec) , 3ATA で 7.4士 0.10 (cjsec) となり，高気圧下では固有振動数の
低下がみとめられた。これから pneumotachograph の共振周波数を算すると， lATA で 7.7 cjsec, 




10匹の雑種成犬(体重 12.0-14.7Kg， FRC 1.14 1) にネンブタール麻酔をおこない，筋弛緩させて
1 および 3ATA で陽平圧調節呼吸をおこなった。 32 号の気管チューブとレスピレーターのあいだに
pneumotachogra ph を挿入し，呼吸流速，流量，気道内圧を記録した。気管チュープをふくむ全気道
系の resistive pressure を，気道内圧からその瞬間における e1astic pressure を差し引いて求め，
これにたいして流速をプロットした。一方， 7 種のサイズの気管チューブの圧流速曲線を求めた。こ
れらの曲線はいずれも Rohrer のいうように P=K1 V2 十K2V なる式に近似させることができた。
そこで， 全気道系の圧流速曲線から気管チューブのそれを差し引くと， 1ATA では P = 9.68 V2十
0.33V， 3ATA では P=20.1V2十 0.62V となった。乙の経験式は Kh の値が 3ATA において大きく
なっており， K2 の値には変動がない。乙の結果は Dubois の成績とことなるが，かれのいうように
K2 が大きくなるとすれば，流速が O のときに，抵抗が正の値をとる乙とになり，理論的に考えられな
い。乙の実験の結果からすれば， 3ATA で28号の気管チュープを挿管したときの呼気抵抗は， 1ATA
で20号をもちいたときの呼気抵抗とほぼ一致する。
(3) 高気圧下における呼吸抵抗の付加と調節呼吸
麻酔犬 5 匹に32号および20号の気管チューブを挿管し， 1 および 3ATA でピストンレスピレータ
ーによる陽平圧調節呼吸をおこなった。分時換気量を約 3.e/分にたもちつつ， 呼吸数を毎分 10 ，
20, 30回， と変化させ， 呼吸流速， 流量，気道内圧， 食道内圧を測定した。 3ATA では 32 号， 20 
号ともに最大呼気速度が低下し，呼気時間が延長した。 32号， 3ATA と 20号， 1ATA とを比較する
と，最大呼気速度の低下， 呼気時間の延長ともに同様の傾向を示した。 また， 20号， 3ATA では，





F1eisch-type pneumotachograph の高気圧下における性能を検討したのち， これをもちいて麻酔
犬と気管チューブの 1ATA におよび 3ATA における圧流速曲線を求めた。乙の結果， 3ATA で 28
号の気管チュープを挿管する乙とが， 1ATA で20号のチュープをもちいる乙とに匹敵することがわ
かった。また，高気圧下で調節呼吸をおこなうとき，最大呼気速度の低下，呼気時間の延長，呼吸仕
事量の増大をみとめた。気道に狭窄があるときは，気道内|場圧呼吸をきたし，平均食道内圧が上昇す
るから，高圧下で調節呼吸をおこなうときは注意を要する。
論文の審査結果の要旨
この研究は，高気圧環境における呼吸器の粘性抵抗の増加と，気管チューブの抵抗との関係を定量
的にあつかったという点で他に類似の報告をみない。また，実験にもちいた呼吸流速計の性能をあら
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かじめ高気圧下で検定して実験をはじめており，高気圧下での測定値に信頼性がある。高気圧酸素下
における呼吸管理に有用な成績であろう。
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